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nosa quanto più vicino possibile al mate-
riale. 

▸▸ Attenersi alle istruzioni per l’uso degli altri 
materiali utilizzati. 

Per creare un monoblocco omogeneo DMG 
consiglia per la cementazione e il restauro di 
utilizzare il LuxaCore Z fotopolimerizzante 
o il LuxaCore in combinazione con l’adesivo 
fotopolimerizzante LuxaBond-Total Etch.
DMG raccomanda l’uso di una diga.

Prima di ogni utilizzo
▸▸ Le frese LuxaPost sono fornite in confe-
zione non sterile. Utilizzare vaschette per 
la disinfezione delle frese LuxaPost. Prefe-
rire vaschette munite di filtro. Utilizzare 
soltanto soluzioni miste disinfettanti-
detergenti, contenenti anche un anticor-
rosivo.

▸▸ Non lasciare le frese a bagno nella soluzio-
ne disinfettante per un periodo troppo 
lungo (ad esempio tutta la notte). 

Indicazioni per l’uso
▸▸ Per migliorare la resistenza alla rottura del 
moncone e del restauro, dopo la prepara-
zione accertarsi di lasciare al di sopra della 
polpa almeno 2 mm di sostanza dentale, 
sui quali poggerà la corona definitiva. 

▸▸ Per migliorare il trasferimento delle forze 
assiali, la dentina deve avere uno spessore 
minimo di 1 mm. 

▸▸ Per la preparazione del canale radicolare, 
utilizzare solo le frese speciali LuxaPost di 
grandezza corrispondente, al fine di assi-
curare un margine di cemento adeguato. 

▸▸ Non utilizzare le frese LuxaPost per più di 
10 volte. 

▸▸ Sterilizzare sempre le frese LuxaPost 
dopo l’uso. 

▸▸ Fotopolimerizzare con lampade da 
450 nm, sottoposte a revisione periodica. 
L’intensità della luce deve essere di alme-
n o  
400 Mw/cm2. Collocare la sorgente lumi-
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Avvertenza: una volta completata la prepa-
razione della sede, devono rimanere sul mar-
gine apicale 4 mm di riempimento radicale 
oppure 2/3 della lunghezza della radice. 
3.	 Far scorrere sulla fresa LuxaPost un undi-

catore di profondità in modo da esegui-
re la preparazione solo fino al raggiungi-
mento della profondità prevista. 

Avvertenza: per facilitare la determinazio-
ne della lunghezza del perno è possibile aiu-
tarsi con l’acclusa cartina di misurazione (rap-
porto 1:1 per radiografie analoghe). 

▸▸ Non toccare le frese LuxaPost contamina-
te a mani nude. Prelevare le frese 
LuxaPost dalla soluzione disinfettante con 
l’ausilio di un’apposita pinza e asciugarle 
con carta assorbente (tipo Scottex).

▸▸ I perni radicolari sono forniti in confezio-
ne non sterile. Prima dell’utilizzo, steriliz-
zare i perni a freddo con glutaraldeide o 
fenoli. Infine, risciacquare accuratamente 
e asciugare i perni radicolari.

Istruzioni per l’uso
1.	 Eseguire una radiografia periapicale per 

stabilire il diametro del perno da applica-
re e della fresa da utilizzare. 

Avvertenza: il diametro del perno dovrà cor-
rispondere almeno alle dimensioni del cana-
le radicolare in cui dovrà essere posizionato. 
2.	 Con l’ausilio della fresa LuxaPost stabili-

re la profondità della preparazione della 
sede del perno. 
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lizzare per il restauro un materiale com-
posito, estendere la preparazione anche 
alla porzione coronale del dente. 

12.	Applicare sulle pareti del canale radicola-
re un cemento a base resinosa con l’ausi-
lio di un lentulo. 

Avvertenza: LuxaCore Z‑Dual e LuxaCore 
Dual possono essere applicati nel canale radi-
colare tramite punte endodontiche speciali. 
Volendo, il cemento può essere applicato 
anche sulla superficie del perno. 
13.	Inserire lentamente il perno nella sua 

sede. Far fuoriuscire il cemento in ecces-
so, che sarà quindi eliminato. 

Avvertenza: se si è scelto di utilizzare 
LuxaCore Z‑Dual o LuxaCore-Dual sia per il 
fissaggio del perno che per la realizzazione 
del restauro, non è necessario eliminare il 
cemento in eccesso. 
14.	Iniziare l’indurimento di un cemento dua-

le fotopolimerizzando la porzione supe-
riore del canale radicolare. Rispettare le 

eseguita partendo dall’estremità occlusa-
le. 

9.	 Quindi detergere il perno con alcol e 
asciugarlo con un getto d’aria senza olio. 

Avvertenza: Il LuxaPost è presilanizzato. Non 
è necessaria un’ulteriore silanizzazione. Se 
non si vuole rinunciare ad un’ulteriore sila-
nizzazione, essa può essere eseguita con sila-
no DMG o con un altro silano adatto. Si pre-
ga di attenersi alle istruzioni per l’uso del 
materiale utilizzato. 
10.	Nel caso in cui il sistema adesivo prescel-

to richieda un’ulteriore modenzatura, 
preparare la superficie del canale radico-
lare in linea con le istruzioni per l’uso del 
gel mordenzante prescelto.

11.	Applicare l’adesivo in conformità con le 
istruzioni per l’uso. Se l’adesivo prescel-
to contiene un fotopolimerizzante, libe-
rare il lume del canale radicolare da even-
tuali residui, utilizzando per esempio un 
cono di carta, prima di esporre il canale 
alla sorgente luminosa. Se si pensa di uti-
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tol (diluito al 4 %, tempo di reazione 1 h) 
prodotto da Schülke & Mayr GmbH. 

•	Il contenitore di plastica può essere disin-
fettato con i normali disinfettanti per 
superfici. 

Disinfezione con ultrasuoni
L’impiego degli ultrasuoni riduce il tempo di 
disinfezione a 15 minuti. Evitare il contatto 
tra le lame delle frese e superfici dure. Non 
utlizzare termodisinfettori. 

Controlli/Pulizia secondaria
•	Dopo la disinfezione le frese devono esse-

re sempre ispezionate per accertare tem-
pestivamente un’eventuale contaminazio-
ne. Se necessario, pulirle di nuovo con gli 
ultrasuoni. Se necessario, pulirle di nuovo 
manualmente con una spazzola a setole 
morbide. 

2.	 Se necessario, eseguire una verifica radio-
grafica.

Disinfezione
•	Rispettare rigorosamente le indicazioni for-

nite dal fabbricante in merito a istruzioni 
per l’uso, tempo di reazione e tipi di disin-
fettanti e detergenti idonei per certi tipi di 
strumenti. In questo contesto si rimanda 
anche all’elenco delle procedure di disinfe-
zione testate secondo le linee guida per il 
collaudo di disinfettanti chimici e la cui effi-
cacia è stata dimostrata dalla Società Tede-
sca d’igiene e Microbiologia (DGHM), non-
ché all’elenco pubblicato dal Robert Koch 
Institut (RKI). 

•	Informazioni sulle procedure di disinfezio-
ne e sulle sostanze disinfettanti (inclusi tut-
ti i parametri) adatte e validate sono dispo-
nibili anche sui siti internet www.rki.de e 
www.dghm.de

•	Tra i metodi più validati di disinfezione 
degli strumenti si raccomanda l’uso di Lyse-
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Composizione
Fibre di vetro in una matrice composta da Bis-
GMA di resina da restauro (LuxaPost).
Acciaio inossidabile termoindurente (fresa 
LuxaPost).

Raccomandazioni per il numero di 
giri
Circa 1000 giri/minuto

Misure disponibili
Lunghezza = 16 mm per tutti i diametri

•	Controllare sempre il funzionamento del-
le frese. Non utilizzare frese LuxaPost ossi-
date, non affilate o comunque deformate. 

Sterilizzazione
Autoclave (preferibilmente con pre- e poste-
vacuazione) a 121 °C o 134 °C. Evitare tem-
perature di sterilizzazione superiori a 180 °C, 
giacché potrebbero compromettere la durez-
za delle frese. 

Conservazione e scadenza
▸▸ Conservare in un luogo asciutto e al riparo 
dalla polvere, a una temperatura compre-
sa tra 2 e 25  °C. 

▸▸ Proteggere dai vapori chimici. 
▸▸ Non usare oltre la data di scadenza.
▸▸ Attenersi alle misure previste dai piani 
igienici e alle istruzioni per l’uso dei singo-
li apparecchi e materiali utilizzati.
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Ricambi

5 perni

ø 1,25 mm REF 110781

ø 1,375 mm REF 110782

ø 1,5 mm REF 110783 

1 fresa

ø 1,25 mm REF 110734

ø 1,375 mm REF 110735

ø 1,5 mm REF 110736

Intro Kit 

5 perni 1,25 mm,  
1 fresa ø 1,25 mm
5 perni ø 1,375 mm,  
1 fresa ø 1,375 mm
5 perni ø 1,5 mm,  
1 fresa ø 1,5 mm 
Indicatori di profondità

REF 110780
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