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’ . Consigli di manutenzione

Grazie all'innovativa tecnologia XP, gli strumenti American Eagle risultano infinitamente piu
resistenti. Questo permette di avere lame di taglio piu affilate e sottili per periodi di tempo
elevati. Sebbene gli strumenti XP possono essere puliti e sterilizzati come qualsiasi altro strumento
in acciaio inossidabile, si consiglia di seguire attentemente le seguenti istruzioni per garantire una
maggior durata e qualita degli strumenti.

Tecnica

» Maneggiare con cura poiche questi strumenti hanno una
lama sottile con bordo estremamente tagliente

* Rimuovere gentimente il tartaro con 4-6 colpi
e Evitare 'utilizzo su margini, sporgenze, amalgama o compositi

Cura

Utilizzare appositi vassoi per la pulizia e 'organizzazione

. Effettuare periodicamente dei test di verifica del livello di
taglio con appositi strumenti (Codice prodotto AESASTS)

* Riporre gli strumenti in vasche per lavaggio ad ultrasuoni
* Si raccomanda un ciclo di pulizia della durata di 20 minuti

* Utilizzare pulitori a PH bilanciato

* Risciacquare sempre con acqua demineralizzata dopo la
pulizia ad ultrasuoni

» Evitare ['utilizzo di soluzioni a base di Cloro, Cloruro, Coloruro
di Sodio, Fluoruro

Sterilizzazione

e Asciugare gli strumenti prima della sterilizzazione

p * Effettuare la sterilizzazione in autoclave
* Seguire rigorosamente le indicazioni del produttore

e Assicurare un ciclo completo di asciugatura

Stoccaggio

¢ Asciugare accuratamente gli strumenti prima di riporli
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