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Accessoires
1 pistolet automélangeur, 
Type 25 1:1 REF 110253
50 embouts automélangeurs 
Blue 1:1 REF 110266
100 embouts automélangeurs 
Blue 1:1 REF 110267
50 embouts mélangeurs
pour prise rapide Short REF 212040

Ne pas laisser à la portée des enfants !
Réservé exclusivement à la pratique dentaire !

Istruzioni d'uso Italiano

PermaCem-Dual è un cemento compomero
universale, fotopolimerizzabile, per tutti i tipi
di sistemi protesici.

Indicazione
Fissaggio permanente di corone, ponti, inlay,
onlay e veneer.

Tempo di lavoro
Tempo di lavorazione dall'inizio
della miscelazione 2 minuti
Rimozione del materiale
in eccesso dopo 1.30-2.00 min
Fissaggio del restauro fotopolimerizzare

per 20 secondi
Indurimento completo dopo 5 min

Sistema di applicazione
PermaCem-Automix Dual:
cfr. Sistema automiscelante
PermaCem-Smartmix Dual:
cfr. Sistema Smartmix
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Sistema automiscelante

1. Spingere la leva (1) posta sul lato posteriore
dell'applicatore e estrarre completamente la
valvola (2). Sollevare il coperchio di plastica
(3), inserire la cartuccia e richiuderlo (3). Le
tacche della cartuccia devono corrispondere
con quelle dell'applicatore.

2. Estrarre la valvola della cartuccia (4) ruotan-
dola di 90° in senso orario e gettarla via.
Sostituire la cannula di miscelazione (5). Fare
attenzione a combaciare le tacche. Estrarre
la siringa ruotandola di 90° in senso orario.

1
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3. Attivando la leva (6) posta sull'applicatore, il
materiale all'interno della siringa viene
miscelato automaticamente ed è così pronto
per essere applicato direttamente in cavità. 

In occasione del primo utilizzo far fuoriu-
scire una piccola quantità di materiale e
gettarla via!

Servirsi della siringa utilizzata a questo
scopo per chiudere la cartuccia fino all'uti-
lizzo successivo!

4. Spingere verso l'alto la leva (1) posta sul lato
posteriore dell'applicatore e estrarre la val-
vola (2). Sollevare il coperchio di plastica (3)
e sfilare la cartuccia. 
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Sistema Smartmix

1. Estrarre la valvola della cartuccia ruotandola
di 90° in senso antiorario e gettarla via. 

2. Inserire un nuovo micropuntale Smartmix.
Verificare che i vuoti della siringa Smartmix
coincidano con quelli del micropuntale. 

3. Fissare il micropuntale ruotandolo di 90° in
senso orario. 

4. Il materiale viene miscelato nel momento in
cui viene introdotto nella cannula e può
essere applicato direttamente. 

Servirsi della siringa utilizzata a questo
scopo per chiudere la cartuccia fino all'uti-
lizzo successivo!

Campi di applicazione

N.B.

L'utilizzo di PermaCem-Dual con sistemi in un
unico flacone (cosiddetti one-bottle) è con-
troindicato. 

90°
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Nel caso in cui non sia possibile una ottenere
una preparazione a pareti parallele, utilizzare
un adesivo, giacché PermaCem-Dual senza
bond aderisce solo per attrito. Per l'utilizzo del-
l'adesivo attenersi scrupolosamente alle istru-
zioni per l'uso.

Istruzioni per l'uso
1. Sgrassare e asciugare con cura le superfici

interne del restauro prima di applicare il
cemento.
Onde facilitare l'eliminazione di eventuali
eccessi, applicare un separatore (es. vaselina,
glicerina) sui margini esterni del restauro.
Per la cementazione di restauri costituiti da
sola ceramica, mordenzare e trattare con il
silano la superficie interna del restauro.
Attenersi alle istruzioni per l'uso dei rispetti-
vi materiali.

2. Rimuovere con cura i residui del cemento di
fissaggio provvisorio.

3. Pulire e asciugare con aria o pellet. Evitare la
formazione di umidità residua o iperessicca-
zione.

4. Applicare PermaCem-Dual mediante la can-
nula direttamente nel restauro o sul dente
preparato (es. nel caso di fissaggio di un
inlay). Il tempo di lavorazione di PermaCem
è 2 minuti

5. Esercitare una leggera pressione sul restau-
ro. Portare lentamente il paziente all'occlu-
sione abituale, aiutandosi con un tampone di
cotone. 

6. Aspettare che PermaCem-Dual indurisca
(1.30-2.00 minuti) prima di eliminare il
materiale in eccesso (cfr. anche "Rimozione
del materiale in eccesso").

7. Fotopolimerizzare il materiale con una lam-
pada alogena per almeno 20 secondi. Il
restauro è così inizialmente fissato ed è pos-
sibile eliminare il materiale in eccesso (cfr.
anche "Rimozione del materiale in ecces-
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so"). Dopo 5 minuti il restauro è perfetta-
mente in grado di resistere al carico.
Ceramiche fortemente opache, quali sono,
ad esempio, quelle contenenti nuclei di ossi-
do di alluminio, in alcune circostanze impe-
discono un fotoindurimento sufficiente. 

Rimozione del materiale in eccesso
Il materiale in eccesso dovrebbe essere rimos-
so nella fase elastica, ossia dopo circa 1.30-2.00
minuti dall'applicazione. È solo in questa fase
che il materiale in eccesso può essere rimosso
senza problemi dalle regioni limitrofe. 
1. Rimuovere tutto il cemento in eccesso dai

margini con l'ausilio di un raschietto. Iniziare
dalle regioni più vicine. 

2. Pulire quindi delicatamente gli interstizi con
il filo di seta.

Avvertenze
• Non utilizzare PermaCem-Dual con materia-

li contenenti eugenolo. Consigliamo, quindi,

l'uso di cementi temporanei privi di eugeno-
lo (es. TempoCemNE/DMG).

• Cementazione di sistemi di tipo telescopico:
utilizzare un separatore adeguato onde evi-
tare che PermaCem-Dual venga a contatto
con le corone primaria e secondaria.

Composizione
Vetro ionomero in una matrice di Bis-GMA
costituita da resine dentali, attivatore, cataliz-
zatore e additivi.

Effetti collaterali
Non si conoscono finora effetti collaterali siste-
mici. Ciononostante, non usare PermaCem-
Dual in presenza di allergie note ai suoi com-
ponenti o di allergie da contatto, che sono
comunque rare.
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Conservazione
Conservare a temperatura ambiente (18°-
23°C) (il materiale freddo è viscoso e polime-
rizza più lentamente). Non usare oltre la data
di scadenza.

Confezioni

PermaCem-Smartmix Dual
2 siringhe di pasta da 10 g
20 micropuntali Smartmix* REF 212035*

* Negli Stati Uniti e nel Canada la confezione comprende 10
micropuntali Smartmix.

PermaCem-Automix Dual
1 cartuccia di pasta da 52 g
35 micropuntali automiscelanti REF 110524*

* Non in vendita negli USA e nel Canada.

In vendita solo negli USA e nel Canada
1 cartuccia da 52 g
di PermaCem-Automix Dual

40 micropuntali automiscelanti REF 110525

Accessori
1 dispenser automiscelante 
Tipo 25 1:1 REF 110253
50 micropuntali automiscelanti
Blue 1:1 REF 110266
100 micropuntali automiscelanti
Blue 1:1 REF 110267
50 micropuntali Smartmix Short REF 212040

Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Solo per uso odontoiatrico!

Instrucciõn de uso Español

PermaCem-Dual es un cemento adhesivo uni-
versal, de polimerización dual para compome-
ros, y para toda clase de trabajos de prótesis.
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